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Red Blood Cells 

 

Brilliant Cresyl Blue Stain Procedure 
 

100ml Item#: N/A Liter Item#: STBCBLT 
Pint Item#: STBCBPT Gallon Item#: N/A 

   
Control Slide(s) Item#  

 
 
 

Required Components (Not Included) 
N/A   N/A 
   
   

 

 
 

PRINCIPLE AND RESULTS: This stain is intended for use by laboratory professionals using standard methods to stain thin 
blood smears (in vitro) to identify reticulocytes. The reticulum network and granules inside the reticulocytes stains blue. 
Nuclei of Leucocytes also stain blue. 
 
SPECIMEN CRITERIA: Thin blood smear. 
 
STORAGE AND USAGE NOTES: Store/Use component according to the temperature and expiration on the label. 
 
PRECAUTIONS: For use by laboratory professionals. See SDS for complete warnings, precautions, hazard and 
precautionary statements, and disposal information. 
 

 
 

STAINING PROCEDURE #1:  

# Action With 
Heat 
ºC 

Time Details 
Mins Secs 

1 Prepare 
Thin smears of Brilliant Cresyl 
Blue Stain 

-- -- -- Prepare on slide using a glass rod. 

2 Air Dry On Benchtop, or in Empty Bath -- 1-2 -- 
Until smear is completely dry. Smears prepared in this manner may 
be stored up to two weeks. 

3 Smear Small drop of Blood -- -- --  

4 Air Dry On Benchtop, or in Empty Bath -- 1-2 -- 
Until smear is completely dry. Once complete, review with 
microscope. 

 
STAINING PROCEDURE #2:  

# Action With 
Heat 
ºC 

Time Details 
Mins Secs 

1 Add 
20 Volumes of Brilliant Cresyl 
Blue 

-- -- -- Into a white blood cell counting pipette. 

2 Add 1 Volume Blood Sample -- -- -- 
Once complete, place mixture into a counting chamber and count 
immediately. 
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CE MARKINGS AND DESIGNATIONS: 

 
Catalogue Number 

 
Temperature Limitation 

 
Manufacturer 

American MasterTech Scientific 
1330 Thurman St. 
Lodi, CA 95240 USA 
Tel 800 860 4073 
Fax 209 368 4136 

 
Batch Code 

 
Use By  Representative 

Emergo Europe 
Prinsessegracht 20 
2514 AP The Hague 
The Netherlands 

 
In Vitro Diagnostic Medical Device 

 
Consult Instructions Prior to Use 

 
  

 
 
CONTACT INFORMATION: 
 

American MasterTech Scientific 
1330 Thurman St. 
Lodi, CA 95240 USA 
Tel 800 860 4073  
Fax 209 368 4136 
www.americanmastertech.com 

StatLab 
2090 Commerce Drive 
McKinney, TX 75069 USA 
Tel 800 442 3573 
Fax 972 436 1369 
www.statlab.com 
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MULTILANGUAGE PROCEDURE 
 
PROCÉDURE DE TACHANT EN FRANÇAIS 
 
COMPOSANTS NON INCLUS: n'est pas applicable 
 
LES CRITERÈS D'ÉCHANTILLONS: Frottis de sang minces 
 
LA PRINCIPE ET LES RÉSULTATS: Cette tache est destinée à être utilisée par des professionnels de laboratoire utilisant des 
méthodes standard pour tacher les frottis de sang minces (in vitro) pour identifier les réticulocytes. Le réseau de réticulum et les 
granules à l'intérieur des réticulocytes sont bleus. Les noyaux de leucocytes sont également bleus. 
 
LES NOTES DE STOCKAGE ET D'UTILISATION: Utilisez chaque composante d'après la température et la date limite 
d'utilisation sur l'étiquette. 
 
 

LA PROCÉDURE DE TACHANT 1:  

# Action Avec 
Temp 

ºC 
Durée Détails 

mins secs 

1 Préparer 
Frottis minces de Brilliant 
Cresyl Blue Stain 

-- -- -- Préparez-vous à la glissière en utilisant une tige en verre. 

2 Séchez à l'air 
Sur un etabli ou dans un bain 
d'eau vide. 

-- 1-2 -- 
Jusqu'à ce que le frottis soit complètement sec. Les frottis préparés 
de cette manière peuvent être stockés jusqu'à deux semaines. 

3 Salir Petite goutte de sang -- -- --  

4 Séchez à l'air 
Sur un etabli ou dans un bain 
d'eau vide. 

-- 1-2 -- 
Jusqu'à ce que le frottis soit complètement sec. Une fois terminé, 
révisez au microscope. 

 
LA PROCÉDURE DE TACHANT 2:  

# Action Avec 
Temp 

ºC 
Durée Détails 

mins secs 

1 Ajoutez 
20 volumes de brillant Cresyl 
Blue 

-- -- -- Dans une pipette de comptage de globules blancs. 

2 Ajoutez 
1 échantillon de sang de 
volume 

-- -- -- 
Une fois terminé, placer le mélange dans une chambre de 
comptage et compter immédiatement. 
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PROCEDIMIENTO DE TINCIÓN EN ESPAÑOL 
 
COMPONENTES NO INCLUIDOS: no aplica 
 
CRITERIOS DE MUESTRAS: Frotis de sangre fina. 
 
PRINCIPIO Y RESULTADOS: Esta mancha está destinada a ser utilizada por profesionales de laboratorio que utilizan 
métodos estándar para manchar los frotis de sangre finos (in vitro) para identificar reticulocitos. La red del retículo y los 
gránulos dentro de los reticulocitos se tiñen de color azul. Los núcleos de los leucocitos también tiñen el azul. 
 
NOTAS SOBRE ALMACENAMIENTO Y USO: Guarde/Use cada componente de acuerdo con la temperatura y caducidad 
en la etiqueta. 
 
PROCEDIMIENTO DE TINCIÓN 1:  

# Acción Con 
Ta 
ºC 

Tiempo Detalles 
min s 

1 Preparar 
Manchas finas de color azul 
brillante de Cresyl 

-- -- -- Preparar en la diapositiva con una varilla de vidrio. 

2 Seque al aire 
En mesa de trabajo o en baño 
vacío  

-- 1-2 -- 
Hasta que el frotis esté completamente seco. Los frotis preparados 
de esta manera pueden almacenarse hasta dos semanas. 

3 Mancher Pequeña gota de sangre -- -- --  

4 Seque al aire 
En mesa de trabajo o en baño 
vacío  

-- 1-2 -- 
Hasta que el frotis esté completamente seco. Una vez completado, 
revise con un microscopio. 

 
PROCEDIMIENTO DE TINCIÓN 2:  

# Acción Con 
Ta 
ºC 

Tiempo Detalles 
min s 

1 Añadir 
20 volúmenes de azul brillante 
de Cresyl 

-- -- -- En una pipeta de conteo de glóbulos blancos. 

2 Añadir 1 Volumen Muestra de sangre -- -- -- 
Una vez completado, coloque la mezcla en una cámara de recuento 
y cuente inmediatamente. 

 


