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Human Bowel 

 

Hemacen™ (One-Step Permanent Stain for Frozen Sections) 
 
30ml Item#: STHEM30  
4oz Item#: STHEM4OZ  

   
   

Control Slide(s) Item#  
 
 
 

Required Components (Not Included) 
Trichrome CST0125P 99% Isopropyl Alcohol 
  Xylene  
    

 

 
 

PRINCIPLE AND RESULTS: This stain is intended for use by laboratory professionals to stain routinely prepared frozen 
tissue sections (in vitro) to identify nuclei and cytoplasm. HemaCen™ is a one-step permanent H&E stain for frozen sections. 
Nuclei is stained blue; cytoplasm, collagen, and muscle stains shades of red.  
 
SPECIMEN CRITERIA: Appropriately fixed, 5-8μm frozen sections.  
 
STORAGE AND USAGE NOTES: Store/Use each component according to the temperature and expiration on the label.  
 
PRECAUTIONS: For use by laboratory professionals. See SDS for complete warnings, precautions, hazard and 
precautionary statements, and disposal information. 
 

 
 

STAINING PROCEDURE:  

# Action With 
Heat 
ºC 

Time Details 
Mins Secs 

1 Rinse Running Tap Water -- 1 -- 
Perform this step if tissue is fixed. If not fixed, begin procedure at 
step 2. 

2 Apply Hemacen™ -- 1-2 -- Completely cover section. 
3 Rinse Running Tap Water -- -- 5 Rinse quickly. 
4 Choose dehydration steps below (4a or 4b). 
       
 4a 99% Isopropyl Alcohol Dehydration 

 1 Dehydrate 
99% Isopropyl Alcohol, 2 
changes 

-- -- 15 15 seconds each change. 

 2 Clear Xylene or Substitute -- 1 -- Once complete, continue to step 5. 
       
 4b Air Dry Dehydration 
 1 Air Dry On Benchtop, or in Empty Bath -- 2-4 -- Until section is completely dry. 
 2 Clear Xylene or Substitute -- -- 1 5-10 dips for 1 second each. Once complete, continue to step 5. 
       
5 Coverslip Permanent Mounting Media -- -- --  
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CE MARKINGS AND DESIGNATIONS: 

 
Catalogue Number 

 
Temperature Limitation 

 
Manufacturer 

American MasterTech Scientific 
1330 Thurman St. 
Lodi, CA 95240 USA 
Tel 800 860 4073 
Fax 209 368 4136 

 
Batch Code 

 
Use By  Representative 

Emergo Europe 
Prinsessegracht 20 
2514 AP The Hague 
The Netherlands 

 
In Vitro Diagnostic Medical Device 

 
Consult Instructions Prior to Use 

 
GHS08 

Health Hazard 

 

 
 
CONTACT INFORMATION: 
 

American MasterTech Scientific 
1330 Thurman St. 
Lodi, CA 95240 USA 
Tel 800 860 4073  
Fax 209 368 4136 
www.americanmastertech.com 

StatLab 
2090 Commerce Drive 
McKinney, TX 75069 USA 
Tel 800 442 3573 
Fax 972 436 1369 
www.statlab.com 
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MULTILANGUAGE PROCEDURE 
 
PROCÉDURE DE TACHANT EN FRANÇAIS 
 
COMPOSANTS NON INCLUS: 99% d'alcool isopropylique, xylene 

 
LES CRITERÈS D'ÉCHANTILLONS: Sections congelées de 5 à 8 μm convenablement fixées. 
 
LA PRINCIPE ET LES RÉSULTATS: Cette tache est destinée à être utilisée par des professionnels de laboratoire pour tacher 
les sections de tissus congelés régulièrement préparées (in vitro) pour identifier les noyaux et le cytoplasme. HemaCen ™ est 
une tache H & E permanente en une étape pour les sections surgelées. Les noyaux sont colorés au bleu; Le cytoplasme, le 
collagène et les taches musculaires des nuances de rouge. 
 
LES NOTES DE STOCKAGE ET D'UTILISATION: Utilisez chaque composante d'après la température et la date limite 
d'utilisation sur l'étiquette. 
  
LA PROCÉDURE DE TACHANT:  
 

# Action Avec 
Temp 

ºC 
Durée Détails 

mins secs 

1 Rincez L'eau du robinet courante -- 1 -- 
Effectuez cette étape si les tissus sont fixés. Si elle n'est pas réglée, 
commencer la procédure à l'étape 2. 

2 Appliquer Hemacen™ -- 1-2 -- Complétez la section de couverture. 
3 Rincez L'eau du robinet courante -- -- 5 Rincez rapidement. 
4 Choisissez les étapes de déshydratation ci-dessous (4a ou 4b). 
       
 4a 99% de déshydratation d'alcool isopropylique 

 1 Déshydratez 
99% d'alcool isopropylique, 2 
changements 

-- -- 15 15 secondes chaque changement. 

 2 Éclaircissez Xylene ou remplaçant -- 1 -- Une fois terminé, passez à l'étape 5. 
       
 4b Déshydratation à l'air sec 

 1 
Séchez à 
l'air 

Sur un etabli ou dans un bain 
d'eau vide. 

-- 2-4 -- Jusqu'à la section est complètement sec. 

 2 Éclaircissez Xylene ou remplaçant -- -- 1 
Immergez 5-10 des trempettes pour 1 seconde chaque fois. Une fois 
terminé, passez à l'étape 5. 

       

5 
Faitez une 
Lamelle 

Milieu de montage permanent -- -- --  
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PROCEDIMIENTO DE TINCIÓN EN ESPAÑOL 
 
COMPONENTES NO INCLUIDOS: 99% Alcohol isopropílico, xileno 
 
CRITERIOS DE MUESTRAS: Secciones congeladas fijadas apropiadamente, 5-8μm. 
 
PRINCIPIO Y RESULTADOS: Esta mancha está destinada a ser utilizada por profesionales de laboratorio para teñir 
secciones de tejido congelado preparadas rutinariamente (in vitro) para identificar núcleos y citoplasma. HemaCen ™ es una 
tinción H & E permanente de un solo paso para secciones congeladas. Los núcleos están teñidos de azul; Citoplasma, 
colágeno y manchas musculares tonos de rojo. 
 
NOTAS SOBRE ALMACENAMIENTO Y USO: Guarde/Use cada componente de acuerdo con la temperatura y caducidad 
en la etiqueta. 
  
PROCEDIMIENTO DE TINCIÓN:  

# Acción Con 
Ta 
ºC 

Tiempo Detalles 
min s 

1 Enjuague Corriente de agua grifo -- 1 -- 
Realice este paso si el tejido se fija. Si no está fijo, comience el 
procedimiento en el paso 2. 

2 Aplicar Hemacen™ -- 1-2 -- Cubrir completamente la sección. 
3 Enjuague Corriente de agua grifo -- -- 5 Enjuagar rápidamente. 
4 Elija los pasos de deshidratación a continuación (4a o 4b). 
       
 4a 99% Deshidratación con alcohol isopropílico 

 1 Deshidrate 
99% alcohol isopropílico, 2 
cambios 

-- -- 15 15 segundos cada cambio. 

 2 Clarifique Xileno o sustituto -- 1 -- Una vez completado, continúe con el paso 5. 
       
 4b Deshidratación en seco al aire 

 1 
Seque al 
aire 

En mesa de trabajo o en baño 
vacío  

-- 2-4 -- Hasta que la sección esté completamente seco. 

 2 Clarifique Xileno o sustituto -- -- 1 
Sumerja 5-10 veces por 1 segundo cada vez. Una vez completado, 
continúe con el paso 5. 

       
5 Cubreobjetos Medios de montaje permanente -- -- --  

 


