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Human Cervical Smear 

 

Shorr’s Stain Procedure 
 

100ml Item #: N/A Liter Item#: N/A 
Pint Item #: STSHOPT Gallon Item#: N/A 

    
Control Slide(s) Item#  

 
 

Required Components (Not Included) 
N/A  70% Reagent Alcohol 100% Reagent Alcohol 
  80% Reagent Alcohol Xylene or Substitute 
  95% Reagent Alcohol Permanent Mounting Medium 

 

 
 

PRINCIPLE AND RESULTS: This stain is intended for use by laboratory professionals to stain routinely prepared 
gynecologic specimens (in vitro) to identify acidophilic (eosinophilic) and basophilic (cyanophilic) cells in routinely 
prepared gynecological specimens. The ratio of the two cell types is used to determine the amount of follicular vs. corpus 
luteum sex hormones. Acidophilic cells stain red and basophilic cells stain blue-green. 
 
SPECIMEN CRITERIA: Routinely prepared gynecological specimen.  
 
STORAGE AND USAGE NOTES: Store/Use each component according to the temperature and expiration on the label. 
 
PRECAUTIONS: For use by laboratory professionals. See SDS for complete warnings, precautions, hazard and 
precautionary statements, and disposal information. 
 

 
 

STAINING PROCEDURE:  

# Action With 
Heat 
ºC 

Time Details 
Mins Secs 

1 Immerse Shorr’s Stain -- 1-3 -- Gently agitate. 
2 Immerse 70% Reagent Alcohol, 10 dips -- -- 1 1 second each dip. 
3 Immerse 80% Reagent Alcohol, 10 dips -- -- 1 1 second each dip. 
4 Immerse 95% Reagent Alcohol, 10 dips -- -- 1 1 second each dip. 
5 Immerse 100% Reagent Alcohol, 10 dips -- -- 1 1 second each dip. 
6 Clear Xylene or Substitute -- - 30-60  
7 Coverslip Permanent Mounting Media -- -- --  
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CE MARKINGS AND DESIGNATIONS: 

 
Catalogue Number 

 
Temperature Limitation 

 
Manufacturer 

American MasterTech Scientific 
1330 Thurman St. 
Lodi, CA 95240 USA 
Tel 800 860 4073 
Fax 209 368 4136 

 
Batch Code 

 
Use By  Representative 

Emergo Europe 
Prinsessegracht 20 
2514 AP The Hague 
The Netherlands 

 
In Vitro Diagnostic Medical Device 

 
Consult Instructions Prior to Use 

 
  

 
GHS02 

Flammable 
 

GHS08 
Health Hazard    

 
 
CONTACT INFORMATION: 
 
American MasterTech Scientific 
1330 Thurman St. 
Lodi, CA 95240 USA 
Tel 800 860 4073  
Fax 209 368 4136 
www.americanmastertech.com 

StatLab 
2090 Commerce Drive 
McKinney, TX 75069 USA 
Tel 800 442 3573 
Fax 972 436 1369 
www.statlab.com 
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MULTILANGUAGE PROCEDURE 
 
PROCÉDURE DE TACHANT EN FRANÇAIS 
 
COMPOSANTS NON INCLUS: 70% d'alcool réactif, 80% d'alcool réactif, 95% d'alcool réactif, 100% d'alcool réactif, 
Xylène ou remplaçant, Milieu de montage permanent 
 
LES CRITERÈS D'ÉCHANTILLONS: Spécimen gynécologique élaboré de façon routinière. 
 
LA PRINCIPE ET LES RÉSULTATS: Cette tache est destinée à être utilisée par des professionnels de laboratoire pour colorer 
des échantillons gynécologiques régulièrement préparés (in vitro) pour identifier les cellules acidophiles (éosinophiles) et 
basophiles (cyanophiles) dans des échantillons gynécologiques préparés régulièrement. Le rapport des deux types de cellules 
est utilisé pour déterminer la quantité d'hormones sexuelles folliculaires vs corpus luteum. Les cellules acidophiles se colorent 
et les cellules basophiles colorent le bleu-vert. 
 
LES NOTES DE STOCKAGE ET D'UTILISATION: Utilisez chaque composante d'après la température et la date limite 
d'utilisation sur l'étiquette. 
  
LA PROCÉDURE DE TACHANT:  

# Action Avec 
Temp 

ºC 
Durée Détails 

mins secs 
1 Immergez Shorr’s Stain -- 1-3 -- Agiter doucement. 

2 Immergez 
70% d'alcool réactif, 10 
trempettes 

-- -- 1 1 seconde chaque plongée. 

3 Immergez 
80% d'alcool réactif, 10 
trempettes 

-- -- 1 1 seconde chaque plongée. 

4 Immergez 
95% d'alcool réactif, 10 
trempettes 

-- -- 1 1 seconde chaque plongée. 

5 Immergez 
100% d'alcool réactif, 10 
trempettes 

-- -- 1 1 seconde chaque plongée. 

6 Éclaircissez Xylène ou remplaçant -- -- 30-60  

7 
Faitez une 
Lamelle 

Milieu de montage permanent -- -- --  
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PROCEDIMIENTO DE TINCIÓN EN ESPAÑOL 
 
COMPONENTES NO INCLUIDOS: 70% de alcohol reactivo, 80% de alcohol reactivo, 95% de alcohol reactivo, 100% de 
alcohol reactivo, xileno o sustituto, medios de montaje permanente.  
 
CRITERIOS DE MUESTRAS: Especímenes ginecológicos preparados de forma rutinaria. 
 
PRINCIPIO Y RESULTADOS: Esta mancha está destinada a ser utilizada por profesionales de laboratorio para teñir 
muestras ginecológicas preparadas de forma rutinaria (in vitro) para identificar células acidófilas (eosinofílicas) y basofílicas 
(cianófilas) en muestras ginecológicas preparadas de forma rutinaria. La relación de los dos tipos de células se usa para 
determinar la cantidad de hormonas sexuales foliculares vs. corpus luteum. Las células acidófilas manchan las células rojas 
y basófilas manchan de color azul-verde. 
 
NOTAS SOBRE ALMACENAMIENTO Y USO: Guarde/Use cada componente de acuerdo con la temperatura y 
caducidad en la etiqueta. 
 
PROCEDIMIENTO DE TINCIÓN: 

# Acción Con 
Ta 
ºC 

Tiempo Detalles 
min s 

1 Sumerja Shorr’s Stain -- 1-3 -- Agitar suavemente. 

2 Sumerja 
70% de alcohol reactivo, 10 
inmersiones 

-- -- 1 1 segundo cada inmersión. 

3 Sumerja 
80% de alcohol reactivo, 10 
inmersiones 

-- -- 1 1 segundo cada inmersión. 

4 Sumerja 
95% de alcohol reactivo, 10 
inmersiones 

-- -- 1 1 segundo cada inmersión. 

5 Sumerja 
100% de alcohol reactivo, 10 
inmersiones 

-- -- 1 1 segundo cada inmersión. 

6 Clarifique Xileno o sustituto -- -- 30-60 
1 minuto cada cambio o según sea necesario si se utiliza un sustituto 
de xileno. 

7 Cubreobjetos Medios de montaje permanente -- -- --  

 


